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Абсорбційне осушення природного газу 
від вологи із застосуванням диетиленгліколю 
(ДЕГ) чи триетиленгліколю є найбільш ефекти-
вним і економічним засобом попередження 
утворення кристалогідратів, виникнення корозії 
в газопроводах, газорозподільних і газовимірю-
вальних станціях і, що забезпечує безвідмовну 
експлуатацію останніх. 
Глибина осушення природного газу в аб-
сорбційних установках значною мірою зале-
жить від якості абсорбентів. 
На даний час якість гліколевих абсорбентів 
(зокрема вміст в них води) контролюється шля-
хом відбирання проб з подальшим проведенням 
лабораторного аналізу за тим чи іншим мето-
дом, а саме: прямої відгонки води, Фішера, Ді-
на і Старка, карбідного (газометричного) мето-
ду кількісного визначення води, рефрактометрії 
[1]. Наведені методи є трудомісткими і вима-
гають для реалізації кваліфікованих фахівців та 
спеціально обладнаних лабораторій. 
Автоматичні концентратоміри на базі за-
значених методів аналізу поки що не створені, 
тому актуальним є завдання поточного експрес-
контролю вмісту води в ДЕГ — найбільш по-
ширеному абсорбенті вітчизняних установок 
осушення природного газу. 
Сформульоване завдання може бути успі-
шно вирішене шляхом використання електро-
кінетичних явищ і, зокрема, методу вимірю-
вання потенціалу протікання контрольованої 
рідини [2, 3, 4]. Так, за результатами виконаних 
автором досліджень було доведено можливість 
визначення вмісту води в розчинах ДЕГ за тан-
генсом кута нахилу лінії залежності потенціалу 
протікання від перепаду тиску на давачі за умо-
ви сталої температури контрольованої рідини 
[4]. 
Метою даного дослідження є експеримен-
тальне вивчення характеру зв’язку між зміною 
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С целью создания промышленного варианта 
информационно-измерительной системы для конт-
роля качества абсорбентов установок осушки при-
родного газа проведены исследования влияния тем-
пературы на потенциал протекания раствора диэ-
тиленгликоля (ДЭГ). В качестве датчика потенциа-
ла протекания использован цилиндрический эле-
мент, наполненный стеклянными шариками диаме-
тром 1,12 мм. Опыты выполнены на ДЭГ марки А, 
ГОСТ 10136-77 в пределах изменения его массовой 
доли от 0,90 до 0,99 в интервале температур от 17 
до 40ºC. Путем обработки результатов опытов 
получено степенное аппроксимационное уравнение 
влияния температуры раствора ДЭГ на потенциал 
протекания, которое использовано в процессе син-
теза математической модели информационно-
измерительной системы.  
 
For the purpose of making of industrial variant of 
information-measuring system for quality control of 
absorbents of gas dewatering units, a number of tests, 
aimed at investigation of temperature influence upon 
flow potential of diethyleneglycol solution, have been 
carried out. A cylindrical element, filled with glass balls 
(1,12 mm in diameter) has been used as a potential sen-
sor. The tests have been conducted on diethyleneglycol 
(grade A) according to GOST 10136-77 within the lim-
its of changing of its mass fraction from 0,90 to 0,99 
and in the temperature range of 17-40 ºC. By means of 
tests results processing we have obtained an exponen-
tial approximating equation of influence of diethylene-
glycol solution temperature upon flow potential, used in 
the course of synthesis of mathematical model of infor-
mation-measuring system.  
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Як давач потенціалу протікання викорис-
тано циліндричний елемент діаметром 16 мм і 
довжиною 57 мм, наповнений скляними куль-
ками діаметром 1,12 мм. У ході проведення до-
слідів масова частка води в розчині ДЕГ марки 
А за ГОСТ 10136–77 змінювалась від 0,1 до 
0,01, а температура  розчину — від 17С до 
40С. Зазначений інтервал зміни температури 
розчину ДЕГ обрано з урахуванням умов екс-
плуатації промислових установок осушення 
природного газу. 
Детальна характеристика експерименталь-
них стендів та методика проведення дослідів 
викладені в роботах [3, 4]. 
На рисунку 1 зображено характерні дослі-
дні залежності потенціалу протікання від пере-
паду тиску на давачі для розчину ДЕГ з незмін-
ним вмістом води за різних температур. Анало-
гічні криві отримані на розчинах ДЕГ з іншим 
вмістом води. За умови ізотермічності течії на 
давачі залежність  від р апроксимується 
поліномом першого порядку,  
bpa  ,                      (1) 
що узгоджується з теорією подвійного електри-
чного шару та явищ потенціалу протікання [5]. 
При цьому для розчину ДЕГ з масовою част-
кою води 0,05 дослідний коефіцієнт а в рівнян-
ні (1), що залежить від вмісту води в розчині та 
від температури останнього, збільшується від 
0,0258 даПа до 0,0308 даПа при зростанні тем-
ператури від 17С до 40С. Вільний член b по-
лінома (1) неістотно змінюється в межах від 
0,6 мВ до 0,639 мВ при значеннях  від 5 мВ 
до 60 мВ, і ця зміна не має будь-якого систем-
ного характеру. Останнє (як і присутність віль-
ного члена в поліномі (1)) пояснюється наяв-
ною різницею потенціалів певної величини на 
вимірюючих електродах давача у нерухомому 
розчині ДЕГ та похибкою експерименту [5]. 
На рисунку 2 зображено вплив температу-
ри розчину ДЕГ на потенціал його протікання 
за умов незмінності перепаду тиску на давачі 
( constp  ) та вмісту води в розчині. Дослідні 
дані апроксимуються степеневим рівнянням 
n
i tc                          (2) 
з коефіцієнтом кореляції від мінімального 
9602 ,R   до максимального 9902 ,R  .  
Дослідний коефіцієнт n  рівняння (2) май-
же не залежить від вмісту води в розчині ДЕГ. 
Натомість дослідний коефіцієнт ic  рівняння (2) 
залежить як від масової частки води ix , так і 
від значення перепаду тиску на давачі ip . Для 
умов дослідів, що зображені на рис. 2, значення 
ic  змінюється від 13,389 за 850p даПа до 
25,605 мВ/(С)0,206 за 1650p даПа. 
Результат обробки експериментальних да-
них свідчить, що за умови незмінності коефіці-
єнта b рівняння (1) та вмісту води в розчині 
ДЕГ коефіцієнт а залежить тільки від темпера-
тури розчину (рис. 3). 
Апроксимаційне рівняння до рис. 3 має ви-
гляд 
ntaa  0 ,                          (3) 
де: 014400 ,a  мВ/(даПа(С)
0,206), 2060,n   – 
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Рисунок 1 — Залежність потенціалу протікання  від перепаду тиску р на давачі  
для розчину ДЕГ з вмістом води 5% мас. за температури 17С (1), 25С (2) та 40С (3) 
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Рисунок 3 — Залежність коефіцієнта а  
рівняння (1) від температури t розчину ДЕГ  
з вмістом води 5% мас. для давача  
зі скляними кульками 
 
Слід зауважити, що показник степеня n рі-
вняння (3) співпадає з узагальненим для всього 
дослідженого інтервалу вмісту води показни-
ком рівняння (2) з точністю до третього знаку. 
З урахуванням рівняння (3) поліном (1) 
трансформується до вигляду  
622020600 ,tpa
,              (4) 
в межах зміни масової частки води в розчині 
ДЕГ від 0,01 до 0,1, температури розчину на 
давачі від 17С до 40С, перепаду тиску на да-
вачі від 200 даПа до1800 даПа. 
Коефіцієнт 0a  в рівняннях (3), (4) зале-
жить тільки від вмісту води в розчині ДЕГ, що 
дає можливість реалізувати зворотну задачу — 
за значенням коефіцієнта 0a  кількісно оцінити 
вміст води в розчині ДЕГ. Використавши екс-
периментальні значення коефіцієнта а рівняння 
(1), що наведені в роботі [4, табл. 1], та рівнян-
ня (3), (4), отримуємо: 
0554025837 0 ,a,x  ,                  (5) 
де: х – масова частка води в розчині ДЕГ; 
коефіцієнт кореляції 999902 ,R   в межах зміни 
вмісту води в розчині ДЕГ, його температури 
на давачі та перепаду тиску на давачі, які дода-
ні до рівняння (4). При цьому коефіцієнт 
0a змінюється  від 0,009 до 0,0215 мВ/(С)
0,206. 
Залежності (4), (5) використані в матема-
тичній моделі інформаційно-вимірювальної 
системи для контролю якості абсорбентів в 
установках осушення природного газу [4]. 
Залежність потенціалу протікання контро-
льованої технологічної рідини від температури 
пояснюється фізикою механізму цього явища. 
Розчин ДЕГ з поверхнями капілярів давача 
утворюють подвійний електричний шар, що 
складається з двох частин: щільного шару 
Штерна і дифузного шару Гуі [5]. Умовно за-
значені шари розділені площиною ковзання, 
оскільки іони в шарі Штерна є нерухомими, як і 
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Рисунок 2 — Вплив температури  t  на потенціал протікання    розчину ДЕГ  
з вмістом води 5% мас. за сталого перепаду тиску на давачі (даПа) 
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час руху розчину ДЕГ під дією прикладеного 
тиску відбувається зміщення іонів дифузного 
шару та винесення надлишку іонів одного зна-
ку в напрямку руху течії. Рух іонів вздовж стін-
ки капіляра — це поверхневий струм, що утво-
рює різницю потенціалів на кінцях капіляра. 
Різниця потенціалів зростає доти, поки поверх-
невий струм не стане рівним вторинному, 
об’ємному струму провідності, що виникає під 
дією зазначеної різниці потенціалів і спрямова-
ний у напрямку, протилежному до руху течії. 
Сформована таким чином різниця потенціалів 
на кінцях капілярів давача має назву потенціалу 
протікання [5]. 
Чим більше іонів одного знаку буде пере-
бувати в дифузному шарі, тим більша кількість 
таких іонів може бути винесена течією рідини, і 
тим більшою буде величина потенціалу проті-
кання. 
Присутня в розчині ДЕГ вода, хоча і ма-
лою мірою, дисоціює за рівнянням 
  OHHOH2 .                  (6) 
З підвищенням температури рівновага в рі-
внянні (6) зміщується вправо і кількість іонів у 
воді збільшується, міра дисоціації води зростає. 
Так, зміна температури води від 17С до 40С 
спричиняє ріст концентрації іонів  OH,H  у 
2,33 рази [6]. 
Саме це зумовлює збільшення іонів одного 
знаку в дифузному шарі і, як наслідок, залеж-
ність потенціалу протікання розчину ДЕГ від 
температури. 
Результати викладених вище теоретичних 
та експериментальних досліджень дають під-
стави зробити такі висновки: 
1) теоретично обґрунтована і експеримен-
тально підтверджена та кількісно оцінена зале-




























2) отримана апроксимаційна формула за-
лежності потенціалу протікання розчину ДЕГ 
від температури, перепаду тиску на давачі, що 
використана в математичній моделі промисло-
вого варіанту інформаційно-вимірювальної си-
стеми, удосконалює контроль якості абсорбен-
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